
Lo scopo di questo studio era di mostrare gli effetti 

di diversi strumenti su vari materiali.

SCOPO



Sei diversi blocchi monolitici sono stati fresati 

partendo dallo stesso progetto CAD.

I campioni, trattati come richiesto dal protocollo, 

sono stati divisi in tre parti: mesio-buccale, 

disto-buccale e palatino. 

Ogni parte è stata trattata con diverse frese e 

lucidature. Le misurazioni sono state eseguite da 

Alicona Infinite Focus.

MATERIALI E METODI



La misura della rugosità Ra, espressa in micron, è il valore 

medio aritmetico degli scostamenti (presi in valore assoluto) del 

profilo reale della superficie rispetto alla linea media.

Rq, invece, rappresenta la media quadratica degli scostamenti 

dei punti del profilo dalla linea media; tale parametro, essendo 

una media quadratica, è più sensibile ai bruschi scostamenti del 

profilo da un andamento regolare ed è in generale maggiore 

rispetto al valore Ra.

Rz è la media aritmetica dei valori assoluti dei 5 picchi più alti e 

delle 5 valli più profonde compresi in un intervallo.

MISURE



I risultati mostrano che le diverse aree devono 

essere trattate correttamente per avere una 

superficie molto lucida, con gli strumenti 

appropriati, seguendo il protocollo corretto.

RISULTATI



Entro i limiti di questo studio, la misurazione dei 

diversi blocchi trattati mostra che l'uso corretto del 

"Digital Prosthetic Essential Kit" 

del Dr. Claudio De Vito produce una superficie 

migliore, a volte anche della sola glasura.

CONCLUSIONI
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